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F a k u l t n í  n e m o c n I c e  B r n o

se sídlem  Jihlavská 20, 625 00 Brno

TKÁŃOVÁ BANKA                                                        Pracoviště                                              
 Tel.: 5 3223 3997, 2989, 3308                                medicíny dospělého věku

 Fax: 5 3223 2372                                                                 Jihlaská 20                           

              e-mail: tk.banka@fnbrno.cz                                               625 00 Brno

Zmrazený lidský štěp pro transplantaci
PŘÍBALOVÝ LETÁK
Skladovací podmínky: Tkáň je hluboce zmrazená a klinický uživatel je zodpovědný za její skladování ve vhodných podmínkách. Skladujte při teplotě < -20(C     max. 1 měsíc a při teplotě < -40(C do data exspirace uvedeného na štítku.  Nenechejte zmrazený transplantát rozmrznout.  Dojde-li k úplnému nebo částečnému rozmrazení, OPAKOVANĚ NEZMRAZUJTE.  Tkáň již není vhodná pro transplantaci.

VÝBĚR DÁRCE: Zhodnocení zdravotní způsobilosti dárce podle kritérií stanovených Americkou asociací tkáňových bank (AATB), Mezinárodní federace očních a tkáňových bank(IFETB), Evropskou asociací tkáňových bank(EATB), českým transplantačním zákonem a kritérii Tkáňové banky FN Brno je prováděno na základě vyšetření těla dárce, zhodnocení jeho zdravotnické dokumentace a výsledků pitvy. 

Z dárcovství jsou dle definic výše uvedených směrnic vyřazeny osoby, které představují riziko přenosu AIDS nebo hepatitidy, 

Vzorek séra dárce je hodnocen na míru hemodiluce a vyšetřován na přítomnost protilátek anti-HIV 1 a 2, antigenu HIV 1 p-24, povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg), protilátek proti korovému antigenu hepatitidy B (anti-HBcore), protilátek proti hepatitidě C (anti-HCV), protilátek proti HTLV I a II (anti-HTLV-I and II), všechny tyto skríninkové testy musí být nereaktivní. Dále je vzorek testován na syfilis.  Všechny analýzy probíhají v certifikovaných laboratořích s použitím testů s licencí EU.

KONTRAINDIKACE:  Štěp by neměl být implantován do míst s probíhající latentní nebo aktivní infekcí. 

NEŽÁDOUCÍ REAKCE:  Může se stát, že štěp u příjemce nevyvolá žádoucí reakci (např. fúzi s přiléhající tkání), nemusí zajistit mechanickou podporu, může zkolabovat nebo vyvolat zánětlivou reakci. Přes veškeré úsilí na zajištění bezpečnosti tkáně nemohou současné technologie vyloučit přenos chorob, včetně hepatitid a HIV. 

Chirurg je zodpovědný za hlášení všech nežádoucích reakcí potenciálně souvisejících se štěpem vyrobeným Tkáňovou bankou FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

UPOZORNĚNÍ:  Po přijetí a před vlastním použitím štěpu zkontrolujte, zda je obal neporušený.                              

ŠTĚP NEPOUŽÍVEJTE ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

· Obal, ve kterém je tkáň uložena, je poškozený nebo je odstraněný či nečitelný štítek.

· Uplynula doba použitelnosti štěpu.

· Nebyly dodrženy doporučené podmínky skladování.

VAROVÁNÍ:


· Nepoužitý štěp nebo jeho část nelze znovu zabalit a resterilizovat.

· Štěp je určen pro použití pouze u jednoho pacienta.

· Ačkoliv bylo vynaloženo maximální úsilí na zajištění kvality štěpu, TB FN Brno neručí za biologické a biomechanické vlastnosti štěpu. Přestože tkáň prošla přísným skríningem a testováním, je možný přenos infekčního agens  na příjemce.

· Štěp může obsahovat stopová množství látek použitých během zpracování (např. fyziologický roztok nebo antibiotika).

KONTROLA STERILITY: Štěp prošel zkouškou na sterilitu dle českého a evropského lékopisu v certifikované laboratoři. 

POUŽITÍ:  Štěp je určen pro použití lékařem, a to pouze jedenkrát u jednoho pacienta. Při rozbalování štěpu postupujte aseptickým způsobem.  Pokud štěp nepoužijete přibližně do dvou hodin od rozbalení, zajistěte sterilitu a hydrataci tkáně a uchovejte ji při 2-8(C.  Rozmražený štěp použijte během 24 hodin nebo ji zlikvidujte.  TKÁŇ NENÍ MOŽNÉ OPAKOVANĚ STERILIZOVAT.

PŘÍPRAVA ŠTĚPU K POUŽITÍ:  Zmrazený štěp je sterilně zabalen v dvojím obalu a s průvodní dokumentací je uložen ve vrchním nesterilním obalu.

1. Vyjměte štěp a průvodní dokumentaci (OBSAH VRCHNÍHO OBALU NENÍ STERILNÍ).

2. Zkontrolujte obal, ve kterém je štěp zabalen.  Pokud je obal poškozen a byla porušena sterilita, štěp nepoužívejte.

3. Otevřete (peel) horní obal, aseptickým způsobem vyjměte vnitřní obal a položte jej na sterilní pole. 

4. Štěp rozmrazujte jedním z těchto dvou způsobů:

a. Asepticky vyjměte štěp z vnitřního obalu a ponořte ho do fyziologického roztoku pokojové teploty.  Větší štěpy s kortikou je třeba rozmrazovat nejméně 3 hodiny.  Štěpy s měkkými tkáněmi ponechte ve fyziologickém roztoku dokud nebudou měkké a ohebné.

b. Rozmrazujte přes noc (12 hodin) tak, že štěp v originálním balení umístíte do lednice při teplotě 2 až  8(C.  Po rozmrazení štěp asepticky vyjměte a vložte do sterilního fyziologického roztoku.

5. Doporučujeme provést ze štěpu mikrobiologické stěry a odeslat je na aerobní a anaerobní kultivaci do Vaší mikrobiologické laboratoře.  Podle požadavku lékaře mohou být  do fyziologického roztoku se štěpem před jeho použitím přidána antibiotika.

6. Není-li štěp použit zhruba do dvou hodin od rozbalení/rozmrazení, zajistěte jeho sterilitu a hydrataci ve fyziologickém roztoku a uchovávejte ho při  2 až 8(C.  Rozmraženou tkáň použijte během 24 hodin nebo ji zlikvidujte.

SLEDOVÁNÍ TKÁNĚ:  Chirurg je povinen vyplnit a zaslat zpět přiloženou hlášení o příjemci štěpu za účelem sledování štěpu po transplantaci. Vyplňte podrobně přiloženou nívratku (RETURN CARD) a zašlete na tkáňovou baku tak, je na ní uvedeno.
Štěpy jsou připraveny a distribuovány Tkáňovou bankou Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČR.
Číslo formuláře

TD. 147.CZ                                                                                                                               Tkáňová banka FN Brno                                                                  

Vydání

1                                                                                                                                       Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČR                                                                   
Platnost od

1.10.2007                                                                                                                                     Tel.+420 5 3223 3997
Strana 1                                                                                                                                                                                         Fax. +420 5 3223 2372              
        
[image: image2.png]



F a k u l t n í  n e m o c n I c e  B r n o

se sídlem  Jihlavská 20, 625 00 Brno

TKÁŃOVÁ BANKA                                                        Pracoviště                                              
 Tel.: 5 3223 3997, 2989, 3308                                medicíny dospělého věku

 Fax: 5 3223 2372                                                                 Jihlaská 20                           

                                    e-mail: tk.banka@fnbrno.cz                                               625 00 Brno

Zmrazený lidský štěp pro transplantaci
PŘÍBALOVÝ LETÁK
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Z dárcovství jsou dle definic výše uvedených směrnic vyřazeny osoby, které představují riziko přenosu AIDS nebo hepatitidy, 

Vzorek séra dárce je hodnocen na míru hemodiluce a vyšetřován na přítomnost protilátek anti-HIV 1 a 2, antigenu HIV 1 p-24, povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg), protilátek proti korovému antigenu hepatitidy B (anti-HBcore), protilátek proti hepatitidě C (anti-HCV), protilátek proti HTLV I a II (anti-HTLV-I and II), všechny tyto skríninkové testy musí být nereaktivní. Dále je vzorek testován na syfilis.  Všechny analýzy probíhají v certifikovaných laboratořích s použitím testů s licencí EU.
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Chirurg je zodpovědný za hlášení všech nežádoucích reakcí potenciálně souvisejících se štěpem vyrobeným Tkáňovou bankou FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
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ŠTĚP NEPOUŽÍVEJTE ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

· Obal, ve kterém je tkáň uložena, je poškozený nebo je odstraněný či nečitelný štítek.
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· Štěp může obsahovat stopová množství látek použitých během zpracování (např. fyziologický roztok nebo antibiotika).

KONTROLA STERILITY: Štěp prošel zkouškou na sterilitu dle českého a evropského lékopisu v certifikované laboratoři. 
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b. Rozmrazujte přes noc (12 hodin) tak, že štěp v originálním balení umístíte do lednice při teplotě 2 až  8(C.  Po rozmrazení štěp asepticky vyjměte a vložte do sterilního fyziologického roztoku.

11. Doporučujeme provést ze štěpu mikrobiologické stěry a odeslat je na aerobní a anaerobní kultivaci do Vaší mikrobiologické laboratoře.  Podle požadavku lékaře mohou být  do fyziologického roztoku se štěpem před jeho použitím přidána antibiotika.

12. Není-li štěp použit zhruba do dvou hodin od rozbalení/rozmrazení, zajistěte jeho sterilitu a hydrataci ve fyziologickém roztoku a uchovávejte ho při  2 až 8(C.  Rozmraženou tkáň použijte během 24 hodin nebo ji zlikvidujte.

SLEDOVÁNÍ TKÁNĚ:  Chirurg je povinen vyplnit a zaslat zpět přiloženou hlášení o příjemci štěpu za účelem sledování štěpu po transplantaci. Vyplňte podrobně přiloženou nívratku (RETURN CARD) a zašlete na tkáňovou baku tak, je na ní uvedeno.
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